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Venus® Pearl Gebrauchsanweisung
Universelles lichthartendes N y

Venus Pearl ist ein lichthartendes N i it. A sind adhasive, zahnfarbene Front- und
Materialeigenschaften sind dauerhafte asthetische Restaurationen sowie ein hoher Oberflachenglanz leicht zu erreichen.
Zusammensetzung

Venus Pearl wird auf der Basis von TCD-DI-HEA und UDMA hergestellt (enthlt ca. 59 Vol-% Fiillstoff, mit 58 Vol-% anorganische Fiillstoffe und einer PartikelgroBenverteilung 5 nm—5 pm).

Aufgrund der her g

© Barium Fluorid-Glas © Pré isierte Fiiller » Diskrete Nanopartikel
Indikationen
. Dlrekte Restauratlonen der Klassen |-V e Direkte Kompositveneers e Asthetische Korrekturen (z.B. Diastema Schluss, entwmklungsbedlngte Defekte der Zahnhartsubstanz, etc.) ¢

oder p: bedingt gelockerter Zahne e Indirekte Restaurationen (Inlays, Veneers) ®
Kompositrestaurationen (in Verblndung mit einem geeigneten Reparatursystem)

Kontraindikationen

 Reparatur von Keramik- und

Applikation auf pulpanahem Dentin (weniger als 1 mm). Nicht bei U it gegen die von Venus Pearl. Bei bekannter oder vermuteter Allergie
gegen (Meth-)Acrylatverbindungen ist die Verwendung dieses Produktes kontraindiziert.

[lebenwirkungen

Uberempfindlichkeit gegen das Produkt oder seine Bestandteile kdnnen im Einzelfall nicht werden — sind im beim Hersteller zu erfragen.

Warnhinweise /

Beriihrung mit der Haut vermeiden. Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Bei Kontakt des Produktes mit der Haut sofort griindlich mit Wasser und Seife waschen. Sensibilisierung durch
Hautkontakt mdglich. Beriihrung mit den Augen vermeiden. Bei Beriihrung mit den Augen sofort griindlich mit viel Wasser spiilen und Augenarzt aufsuchen.

In tiefen Kavitaten, bei denen nur noch eine minimale Dentinschicht zur Pulpa vorliegt oder diese bereits kleinflachig exponiert ist, sollte die Pulpa lokal mit einem Kalziumhydroxid
indirekt bzw. direkt iiberkappt werden. Das Kalziumhydroxid sollte durch einen Glasionomerzement abgedeckt werden, bevor das Adhasiv in die Kavitét eingebracht wird.

Préparierte Schmelz- und Dentinfldchen, an denen Venus Pearl adhasiv befestigt werden soll, diirfen nicht mit eugenolhaltigen Praparaten in Kontakt kommen, da sie die optimale
Polymerisation des Komposites einschranken konnen.

PLTs sind fiir den Einmalgebrauch bestimmt und knnen wegen phenolhaltiger Bestandteile der Losungen nicht desinfiziert oder sterilisiert werden, ohne das Komposite zu beschadigen
oder zu kontaminieren. Um Kreuzinfektionen zu vermeiden, sind fiir den Einmalgebrauch vorgesehene Artikel nach Erstverwendung umgehend zu entsorgen.

Verfiighare Farben 6. Venus Pearl in diinnen (max. 2 mm) entspi Tabelle mnemergeelgnelen Halogen- oder LED-Polymerisationslampe (z.B. Heraeus Kulzer Translux® Power
oLC N 0XDC (Opaque| Blue oder anderer Blaulicht-Lampe (Wellenlange: 440-480 nm; Lichtleistung: 1550-550 mW/cm?) belichten. Die nach Polymerisation des Bondings bzw. des Universalkomposites
Opaque 0B (Opaque Bleach) (Opaque Light ga"c (Of_aque Medium 0DC (Opaque Dark Chromatic) Extra Dark oberflachliche Inhil darf wahrend des Applizierens der Kompositschichten nicht entfernt oder beriihrt werden. Diese Schicht ermdglicht die chemische Verbin-
Chromatic) romatic) Chromatic) | dung der Tolgend patzirten|
BXL i Venus Pearl-P i iten und fiir Translux®-Li oder i icht-Gerate:
(Bleach Exira Light) BL (Bleach Light) At A2 A3 A3.5 A4
B1 B2 B3 A1,A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C1, C2, CO, YO, CL, AM, HKA2.5 20s
Universal ¢l c2 c3 A4, C3, D3, 0B, OLC, OMC, 0DC, 0XDC, BL, BXL, CORE, GUM, HKAS 40s
D3 Incisal- und Universal-Farben, Special Farben 2mm
HKA25 HKAS CORE 3mm
CL (Clear), AM (Amber) Opaque-Farben (0B, OLC, OMC, 0DC, 0XDC), GUM 1mm
Incisal -
neisa CO (Clear Opal), YO (Yellow Opal) Die Daten D unserem besten Wissen und beruhen auf internen Untersuchungen.
. CORE (griin) Es ist zu beachten, dass Polymerisationslampen zum Te|I immense Umerschlede in Imensllat und emittiertem kénnen. Im sollte der Infor-
Special Gingiva GUM (1052 mationen beim Lampenhersteller einholen und die F des Lif in vitro diberpriifen, bevor es am Patienten zum Einsatz kommt.
9 7. Nach vollstandigem Schichten und Polymerisieren kann Venus Pearl sofort ausgearbeitet und poliert werden. Grobes Ausarbeiten kann mit Diamantschleifkrpern erfolgen. Die Feinge-
Art der Anwendung staltung der Morphologie erfolgt mit Finierdiamanten und gewendelten Hartmetallfinierern. Approximal ist eine Politur am leichtesten durch Polierstreifen zu erreichen. Zur Hochglanz-

Die Farbauswahl sollte vor dem Anlegen des Kofferdams mit dem Venus Pearl Farbschiiissel erfolgen, da die Zahne durch Trockenlegen inre Farbe merklich veréndern. Wird die Zahnober-
flache nicht mit einem DI er oder anderen Instrumenten bearbeitet, so ist die Zahnoberflache mit Bimsstein oder fluoridfreier Polierpaste vor Legen der Restauration zu

reinigen. Zur i ikation und sind alvmlm Instrumente, wie das Heraeus Kulzer Plasmacoat Instrument, geeignet.

1. Um eine ination des Arbei mit F Blutund Speichel zu vermeiden, verwenden Sie Ivory Kofferdam (oder ein vergleichbares Produkt).

2. Kavitat gemaB den inen Richtlinien zur adhasiven Fill ie praparieren. Kawtat remlgen und trocknen.

3. Vor der Applikation von Venus Pearl muss die préparierte Kavitat mit einem geei Schmelz-/D den H vor werden (z.B. iBond®

Self Etch, iBond® Total Etch, GLUMA® Solid Bond von Heraeus Kulzer). Es st darauf zu achten, dass keine Uberschusse in den Ecken der Kavitit bleiben. Die mit Adhasiv

politur eignen sich Silikonpolierer (z.B. Venus® Supra), Kegel und Polierscheibchen. Zusétzlich kann Polierpaste (z.B. Signum® HP diamond) extraoral mit Biirstchen oder kleinen
Polierradern verwendet werden.
Hinweise
* Die oben genannten Polymerisationszeiten sind Mindestzeiten und sollten zum Erreichen einer Polymeri: und den damit ver Materialeigen-
schaften keinesfalls reduziert werden. « Beim Legen groBer Restaurationen, bei denen erhohter Zeitbedarf besteht, sollte die OP-Leuchte voriibergehend abgeschaltet bzw. vom Arbeitsfeld
weggedreht werden, um ein vorzeitiges Anpolymerisieren des Komposits zu vermeiden. e Um Materialverlust vorzubeugen, nach dem Ausbringen des Materials die Spritze durch eine

Kavitat darf nicht mehr mit Feuchtigkeit, Blut oder Speichel kontaminiert werden.

viertel Riickwar entlasten. ¢ Kappe nach jeder Anwendung der Spritze wieder verschlieBen.

Durch die Verwendung eines flieBfihigen Komposite Materials (z. B. Venus® Diamond Flow) kann ein gleichméBiger K: und die ion des Fiill ials ’ 5 R,
erleichtert werden. Wenn eine Schicht eines flieBfahigen Materials verwendet wird, so muss diese gemé den Vorgaben der entsp Gebr i ung  Murzum bestimmungsgemaBen Gebrauch durch f
separat ausgehdrtet werden. Lagerung

bl

Venus Pearl in diinnen Schichten (max. 2 mm) applizieren und sorgfaltig an die vorbehandelten Zahnflachen bzw. Kavitétenwénde adaptieren. Bei starken Verfarbungen des Kavitéten-

Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Nicht iber 25°C (77°F) lagern. Nach Ablauf des Verfalldatums darf das Material nicht mehr verwendet werden. Bei Riickmeldungen zum Produkt

« Uben Sie bei der Verwendung von Venus Pearl PLT's einen leichten gleichm@Bigen Druck mit der Applikatorpistole aus. Durch i aBige K oder ruckartige bodens oder der zu behandelnden Zahnoberfliche sollte zur Abdeckung als erste Schicht eine diinne Lage Venus Pearl Opakdentin aufgetragen und polymerisiert werden. bitte immer Chargenbezeichnung und Verfalldatum angeben.
konnen beim 5. BeiKlasse IV R und so\lle zuerst ein Kern aus der Venus Pearl 0 M: (max. 1 mm) und i mit Verfalldatum & und Chargenbezeichnung [or: Siehe Hinweis auf Spritze/Verpackung.
* Bitte vor durch Sif auf priifen. Produkte diirfen nicht eingesetzt werden. Komposite sind bei Raumtemperatur zu verarbeiten. Venus Pearl Universalmasse und i werden. Stand: 2011-09
® . Available Shades 6. Polymerise Venus Pearl in thin layers (max. 2 mm) according to the table below using an QHT (Quartz-Halogen-Tungsten) or LED curing light such as the Hereaus Kulzer Translux®
Ven Us Pea rl Instructions for use oLC - 0XDC (Opaque Power Blue curing unit or any other blue-light unit (wavelength of 440-480 nm; light output of 1550-550 mW/cm?). During polymerisation, an inhibited-layer forms on the surface which
X ) . ) N Opaque 0B (Opaque Bleach) (Opaque Light gmgr#gﬁgf“e Medium 0DC (Opaque Dark Chromatic) Extra Dark should not be touched, contaminated or removed during the build-up phase of the restoration. It serves as chemical for any ite layers that are added.
Universal "_gh' c_urmg '_'a"" hy_bnd composite, ramo-_opaq_ug . . . - . . o Chromatic) Chromatic) | Recommended Venus Pearl-curing times and maximum layer thicknesses for Translux®-Curing Units or other blue-light-curing units:
Venus Pearl is a light curing, radio-opague nano composite. It is indicated for adhesively bonded, tooth coloured restorations. It is suitable for anterior and posterior applications. Due to the BXL )
excellent material properties, a beautiful aesthetic result and a durable, high lustre polish is easily reached. (Bleach Extra Light) BL (Bleach Light) Al A2 A3 A35 A4 A1,A2,A3,A3.5, B1, B2, B3, C1, C2, CO, YO, CL, AM, HKA2.5 205
Composition ! B1 B2 B3 A4, C3, D3, 0B, OLC, OMC, 0DC, 0XDC, BL, BXL, CORE, GUM, HKAS 40s
Venus Pearl is based on a TCD-DI-HEA and UDMA (approximately 59% filler by volume, with 58% anorganic filler by volume and a particle size of 5 nm-5 pm). Universal C1 C2 C3 Incisal- and Universal-Shades, Special Shades 2mm
© Barium Aluminium Fluoride glass e Pre-polymerized filler ¢ Highly discrete nanoparticles D3 CORE 3mm
Clinical Indications HKAZ5 HKAS Opague-Shades (0B, OLC, OMC, 0DC, OXDC), GUM Tmm
« Direct restoration of Class |-V cavities (according to G.V. Black) * Direct composite veneers » Shape corrections of teeth (i.e. diastemas, congenital defects in teeth, etc.) ¢ Splinting of . CL (Clear), AM (Amber) The data given are furnished to the best of our knowledge and are based on internal test results.
teeth loosened by trauma or periodontal disease * Indirect restorations (inlays, veneers) ¢ Restoration of primary teeth e Core build-up  Repairs of porcelain, composite (in combination Incisal CO (Clear Opal), YO (Yellow Opal) Note: Curing lights can have an immense variation in intensity and emitted spectral output. User should check with the light unit manufacturer and verify its efficacy non-clinically before
with an adequate repair-system) core build-up | CORE (green) using in a patient.
Contraindications Special [—— - 7. After final build-up and polymerisation is completed, Venus Pearl may immediately be finished and polished. For gross finishing, use diamond burs. Fine finishing and shaping is best
gingiva GUM (pink) with fine-grained diamond stones and multifluted carbide burs. Proximal surfaces may be finished with abrasive strips. A high final polish can be achieved with flexible,

Application to dentine close to the pulp (less than 1 mm). Do not use in cases of a known allergy to any of the constituents of Venus Pearl. The use of this product is contraindicated in case
of known or suspected allergies against (meth)acrylate compounds.
Side effects

This product or one of its components may in particular cases cause reactions. If

information on the ingredients can be obtained from the manufacturer.

Warnings / Precautions:

Avoid contact with skin. Wear suitable protective gloves. In case of contact with skin, immediately wash with plenty of water and soap. May cause sensitisation by skin contact. Avoid
contact with eyes. Immediately and thoroughly rinse with plenty of water in case of contact with eyes and contact an ophthalmologist.

In the case of deep cavity preparations in close proximity to the pulp or a direct pulpal exposure, cover the dentine or the exposure locally with a calcium hydroxide liner covered with a
glass ionomer cement before applying the adhesive.

Do not use eugenol containing materials in or around the cavity preparation being restored because these may |nterfere wnh the proper curing of Venus Pearl.

The PLT’s (pre-loaded tips) are intended for single use only and cannot be i without inating the ive material because the solutions
contain phenolic constituents. To avoid cross infection, items intended for single use must be disposed of immediately aﬁer initial use.

When using Venus Pearl PLTs, use a gentle, even motion when exerting pressure on the applicator gun. Use of excessive force or sudden movement could create a potential hazard with
extrusion.

Visually inspect for damage before first use. Damaged products must not be used. Composites should only be used at room temperature.

Method of application

Select an appropriate shade or shade combination from the Venus Pearl Shade guide prior to placing the rubber dam. This is important because teeth will significantly change colour when
desiccated. If the tooth surface being treated is not to be instrumented by a diamond stone, carbide bur, drill or other abrasive instrument, the surface should be cleaned with pumice or a
fluoride free polishing paste before restoration is placed. A non-sticking plastic, Teflon coated or gold plated placement instrument (such as the Heraeus Kulzer Plasmacoat Instrument) is
recommended for use in clinically placing, sculpting and shaping the material.

. For ideal results, use Ivory rubber dam (or similar) to control contamination from moisture, blood and saliva.

. Prepare the cavity according to generally accepted rules for the clinical composite application. Then clean and dry the cavity.

Prior to application of Venus Pearl restorative material to the cavity preparation, pre-treatment of the tooth structure with an adequate enamel/dentine adhesive is mandatory (e.g. iBond®
Self Etch, iBond® Total Etch, GLUMA® Solid Bond by Heraeus Kulzer). Make sure that no excess remains in the corners of the cavity. Once treated with the adhesive, avoid contamination
with saliva or blood. The use of a flowable composite material (e.g. Venus® Diamond Flow) allows the creation of a smooth cavity floor and facilitates the adaptation of the filling material.
When using a layer of a flowable material, apply it ing to the ifications in the resp instructions for use and cure it separately.

Apply Venus Pearl restorative material in thin layers (max. 2 mm) and adapt carefully to the tooth surface or cavity walls. In case of severe discoloration of the underlying tooth or surface
being restored, it may be necessary to mask this by using a thin layer of one of the recommended Venus Pearl opaque dentine shades first.

To avoid excess translucency and achieve an ideal aesthetic result in the case of large Class IV cavities and anterior tooth reconstruction, it is necessary to utilize a Venus Pearl opaque
dentine shade (max. 1 mm) in the deepest layers, which can then be covered by the universal Venus Pearl shades and incisal shades if necessary.
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silicone rubber polishing points (e.g. Venus® Supra), cups, discs, or similar. Composite polishing pastes (e.g. Signum® HP diamond) can be applied extraoral with polishing brushes and
small buffing wheels if desired.

Instructions

* The light curing times mentioned above are the minimum times recommended and should not be reduced in order to achieve optimal restoration quality and physical properties of the
material.

* When building up large restorations or those, which require lengthy time to complete, the overhead operating light should temporarily be turned off or aimed away from the working area
in order to prevent premature curing of the composite.

* Toavoid waste, after the material has been applied from the syringe, relieve, the internal pressure by unscrewing the plunger a quarter turn.

* Close the cap of the syringe after every use.

Special advice

Only to be used by dentists and for its intended use.

Storage

Keep out of direct sunlight. Do not store above 25°C (77°F). Do not use the material after the expiration date. Please quote batch number and expiry date in all correspondence about the
product.

Expiration date & and batch number [&o7: See note on syringe/packaging. Dated: 2011-09

®
Venus Pearl

Composite nano-hybride u

isable

Teintes disponibles

Mode d’emploi
Venus Pearl est un .l est indiqué pour les re

isable
rieures et postérieures. Les excellentes propr\etes du matériau permettent daboutir a un superbe résultat esthétique et & un poli d’'une grande brillance durable.

Composition

Venus Pearl se compose de TCD-DI-HEA et d’UDMA (contient environ 59% de charges en volume, 58% de charges inorganiques en volume et une taille de particule de 5 nm a 5 ym).
 Verre fluoré d’aluminium et de baryum e Charges pré-polymérisées e Nanoparticules trés discrétes

Indications cliniques

* Restaurations directes pour cavités de classe 12V (selon la Classification de Black)  Facettes en composite direct ® Corrections de la forme d’une dent (a savoir diastémes, malformations
dentaires congénitales, etc.) « Attelle pour dents déchaussées suite a un traumatisme ou & une maladie parodontale * Restaurations indirectes (inlays, facettes) ® Restaurations de dents
de lait » Reconstitution de moignon * Réparations de ions en céramique ou en ite (en
Contre-indications

Application sur de la dentine proche de la pulpe (moins de 1 mm). Ne pas utiliser en cas d’allergies connues a I'n des composants de Venus Pearl. L'utilisation de ce produit est contre-
indiquée en cas d'allergies connues ou suspectées aux composés (méth)acrylate.

Effets indésirables

Ce produit ou I'un de ses composants peut, dans certains cas, provoquer des réactions allergiques. En cas de doute, des informations plus précises & propos des ingrédients peuvent étre
obtenues auprés du fabricant.

Mises en garde / Précautions :

Eviter le contact avec la peau. Porter des gants de protection adéquats. En cas de contact avec la peau, laver immédiatement avec beaucoup d’eau et de savon. Le contact avec la peau
peut entrainer une sensibilisation. Eviter le contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer immé et avec d’eau et consulter un ophtal-
mologiste.

Dans les cas de préparations de cavités profondes proches de la pulpe ou d’exposition pulpaire directe, couvrir localement la dentine ou I'exposition avec une couche d’hydroxyde de
calcium recouvert d’un ciment verre ionomere avant d’appliquer I'adhésif.

Ne pas utiliser de matériaux contenant de I'eugénol dans ou a proximité de la cavité a restaurer, car ils pourraient interférer avec la polymérisation correcte de Venus Pearl.

Les PLT (capsules prédosées) sont a usage unique et ne peuvent étre re-stérilisées ou désinfectées sans abimer ou iner le matériau de ion car les solutions

des i I Afin d’éviter des it croisées entre les patients, les articles a usage unique doivent étre jetés immédiatement aprés la premiére utilisation.

Lors de I'utilisation des PLT (capsules prédosées) Venus Pearl, exercer sur le pistolet applicateur une pression Iégére et uniforme. Une force excessive ou un mouvement brusque peuvent
entrainer un risque potentiel lors de I'extrusion.

Priere de bien vouloir vérifier avant la premiére utilisation que le produit n’est pas
atempérature ambiante.

é. Les produits és ne doivent pas étre utilisés. Toujours utiliser les composites

oLe i 0XDC (Opaque
Opaque 0B (Opaque Bleach) (Opaque Light gmg"(gﬂgfue Medium 0DC (Opaque Dark Chromatic) Extra Dark
o " Chromatic) Chromatic)
a caractére Il convient aux anté- BXL -
Bleach Extra Light) | BL (Bleach Light) | A1 A2 A3 A35 A4
B1 B2 B3
Universal ] 7] )
D3
HKA2.5 HKAS
| < > h Incisal CL (Clear), AM (Amber)
avec un systeme de réparation approprié) 20 (Clear Opal), YO (velow Opal)
Reconstitution
Special | de moignon CORE (vert)
Gingiva GUM (rose)

Méthode d’application

Sélectionner une teinte ou une combinaison de teintes appropriée en se référant au teintier Venus Pearl avant la pose de la digue. Cette premiére étape est essentielle car la couleur de la
dent change de maniére significative en séchant. Si aucune meule diamantée, fraise, fraise en carbure de tungsténe ou autre instrument abrasif n'ont été utilisés au préalable sur la surface
atraiter, celle-ci doit étre nettoyée avec de la ponce ou une péte a polir sans fluor avant de placer la restauration. L'utilisation d’un instrument en plastique antiadhésif, recouvert de téflon
ou plaqué or (tel que I'instrument Plasmacoat de Heraeus Kulzer) est recommandé en clinique pour placer, sculpter et modeler le matériau.

. Pour un résultat optimal, I'utilisation d’une digue de type Ivory (ou similaire) est recommandée afin d’éviter toute contamination par 'humidité, le sang et la salive.

Préparer la cavité selon les régles i d clinique d’'un Puis nettoyer et sécher la cavité.

Avant d’appliquer le matériau de restauration Venus Pearl dans la cavité préparée, il convient de prétraiter la structure dentaire avec un adhésif amélo-dentinaire adéquat (par ex. iBond®
Self Etch, iBond® Total Etch, GLUMA® Solid Bond de Heraeus Kulzer). Veiller & supprimer les excédents de matériau dans les recoins de la cavité. Eviter toute contamination par le sang
ou la salive aprés I'étape de collage. L'utilisation d’un matériau composite fluide (par ex. Venus® Diamond Flow) permet de créer un plancher de cavité lisse et facilite I'adaptation du
matériau d’obturation. Lors de I'application d’une couche de matériau fluide, respecter les instructions figurant dans son mode d’emploi respectif et polymériser séparément.
Appliquer le matériau de restauration Venus Pearl en fines couches (max. 2 mm) et I'adapter soigneusement a la surface de la dent ou aux parois de la cavité. En cas de dyscoloration
sévere du plancher de la cavité ou de la surface de la dent a traiter, il est parfois nécessaire de la masquer au préalable par une fine couche de composite Venus Pearl de teinte Dentine
opaque adéquate.
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5. Pour éviter trop de translucidité et obtenir un résultat esthétique optimal en cas de grandes cavités de classe IV et de reconstruction de bord incisif, il convient d'utiliser une masse Venus
Pearl Dentine opaque (max. 1 mm) dans les couches profondes, qui peut ensuite étre recouverte par des masses Venus Pearl Universal et Incisal si nécessaire.

Polymériser Venus Pearl par fines couches (max. 2 mm) en se référant au tableau ci-dessous au moyen d’une lampe QTH (quartz-tungsténe-halogéne) ou d’une lampe a polymériser &
LED appropriée telle la Translux® Power Blue de Heraeus Kulzer ou n’importe quelle autre lampe a lumiére bleue (longueur d’onde de 440 a 480 nm; intensité lumineuse de 1550 — 550
mW/cm?). Lors de la polymérisation, une couche d'inhibition se forme a la surface. Cette couche ne doit pas étre touchée, contaminée ou enlevée durant la phase de construction de la
restauration car elle est nécessaire dans la liaison chimique avec les couches de composites ajoutées ultérieurement.

L

Temps de polymérisation et é de couche és pour le Venus Pearl avec les lampes a polymériser Translux® ou unités de la lumiére
bleue-polymérisation équit

A1, A2,A3,A3.5,B1, B2, B3, C1, C2, CO, YO, CL, AM, HKA2.5 20s

A4, C3, D3, 0B, OLC, OMC, 0DC, OXDC, BL, BXL, CORE, GUM, HKA5 40s

Teintes Incisal ou Universal, teintes Special 2mm

CORE 3mm

Teintes opaques (0B, OLC, OMC, 0DC, OXDC), GUM 1mm

Les données sont fournies selon nos meilleures connaissances et sont basées sur des résultats de tests internes.
Remarques : I'intensité et le spectre lumineux des lampes a polymériser varient considérablement d’un modéle a I'autre. Lutilisateur doit demander des précisions au fabricant de la
lampe et en vérifier I'efficacité de fonctionnement en dehors de la clinique avant de I'utiliser sur un patient.

Venus Pearl peut étre fini et poli directement aprés application de la derniére couche et polymérisation. Utiliser des fraises diamantées pour le grattage. Pour une reconstitution précise
de la morphologie, utiliser des fraises diamantées a grains fins ou des fraises au carbure. Les surfaces proximales peuvent étre finies avec des bandes abrasives. Un bon polissage final
peut étre obtenu a I'aide de pointes, disques, cupules ou autres instruments a polir flexibles en silicone (par ex. Venus® Supra). Des pates a polir pour composites (par ex. Signum® HP
diamond) peuvent étre appliquées extra-oralement a I'aide de brosses de polissage et de petits disques a polir, si on le souhaite.

Avertissements

* Les temps de érisati ionnés ci-d sont les temps minimum recommandeés et ne doivent pas étre diminués, afin d’obtenir une qualité de restauration maximale ainsi
qu’une optimisation des propriétés physiques du matériau. ® Lors de la réalisation de grandes restaurations ou autres nécessitant un temps de travail assez long, il est préférable d’éteindre
ou de détourner temporairement I'éclairage opératoire de la zone de travail afin d’éviter toute polymérisation précoce du composite. ® Pour éviter le gaspillage, diminuer la pression interne
en dévissant le piston d’un quart de tour aprés avoir sorti le matériau de la seringue.  Fermer le capuchon de la seringue aprés chaque utilisation.

Avertissement particulier

Réservé uniqguement a I'usage dentaire et pour les indications recommandées.

Conseils de stockage

Eviter I'exposition directe au rayonnement solaire. Conserver dans un endroit oli la température ne dépasse pas 25°C (77°F). Ne pas utiliser le matériau apres la date d’expiration. Veuillez
rappeler le numéro de lot et la date limite d'utilisation dans toute cor apropos du produit.
Date limite d'utilisation & et numéro de lot [T Voir I inscription sur la seringue/I‘emballage.

~

Mise a jour de I'information: 2011-09

Venus® Peorl Instrucciones de uso @

y polimerizable

Venus Pearl es un nanocomposite radioopaco de fraguado por luz que esta indicado para restauraciones del mismo color del diente fijadas con adhesivo. Ademas, es adecuado para apli-
caciones anteriores y posteriores. Gracias a las excelentes propiedades del material, es facil obtener un magnifico resultado estético y un pulido duradero y de alto brillo.

Composicion:

Venus Pearl estd compuesto por TCD-DI-HEA y UDMA (aproximadamente 59% de material de obturacion por volumen, con un 58% de material de relleno inorgénico por volumen y un
tamaio de particulas de 5 nm — 5 ym).

« Cristales de fluoruro de aluminio y bario ® Relleno prepolimerizado ® Nanoparticulas altamente discretas

Indicaciones clinicas

* Restauracion directa de cavidades de clase | - V (segin G.V. Black) * Carillas directas de composite ® Correcciones morfolégicas de los dientes (p. ej., diastemas, defectos dentales
congénitos, etc.)  Ferulizacin de dientes con movilidad por traumatismo o enfermedad periodontal * Restauraciones indirectas (inlays, carillas) * Restauracion de dientes de leche
Reconstruccion de mufiones  F de y (en inacion con un sistema de reparacion adecuado)

Contraindicaciones

Aplicacidn en la dentina proxima a la pulpa (menos de 1 mm). No debe utilizarse en casos de alergia conocida a cualquiera de los componentes de Venus Pearl. El uso de este producto esta
contraindicado en caso de alergia conocida o sospechada a los componentes del (met)acrilato.

Efectos secundarios

Este producto o

de sus

pueden causar alérgicas en casos aislados. En caso de duda, puede solicitar informacion sobre los componentes al fabricante.

Advertencias / Precauciones:
Evite el contacto con la piel. Utilice guantes de proteccion adecuados. En caso de contacto con la piel, lave inmediatamente con agua abundante y jabdn. Puede provocar sensibilizacion
en contacto con la piel. Evitese el contacto con los ojos. En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con agua abundante y consulte a un oftalmélogo.

En caso de preparaciones de cavidades profundas cerca de la pulpa dental o de exposicion directa de esta (ltima, cubra localmente la dentina o la exposicion con hidréxido de calcio
cubierto con cemento de ionémero de vidrio antes de aplicar el adhesivo.

No utilice materiales que contengan eugenol en la preparacion de la cavidad que esté restaurando, o cerca de ésta, ya que podrian dificultar el fraguado adecuado de Venus Pearl.

Las PLT (puntas precargadas) son de un solo uso y no se pueden reesterilizar ni desil sin dafiar y inar el material de ion, ya que las i i compo-
nentes fendlicos. Para evitar infecciones cruzadas, los elementos previstos para un solo uso deben desecharse inmediatamente después de su uso.

Cuando utilice las PLT de Venus Pearl, realice un movimiento suave e uniforme al ejercer presion en la pistola aplicadora. El uso de una fuerza excesiva o un movimiento brusco podrian
suponer un riesgo potencial con extrusion.

Compruebe visualmente que no haya daios antes del primer uso. No deben usarse p!

dafiados. Los

olores di
oLC . 0XDC (Opaque
Opaco 0B (Opaque Bleach) (Opaque Light gmgngﬂgf“e Medium 0DC (Opaque Dark Chromatic) Extra Dark
Chromatic) Chromatic)
BXL .
Bleach Extra Light) BL (Bleach Light) At A2 A3 A3.5 A4
B1 B2 B3
Universal ] o2 o3
D3
HKA2.5 HKA5
Incisal CL (Clear), AM (Amber)
€O (Clear Opal), YO (Yellow Opal)
reconstruccion
Especial| de muiiones CORE (green)
encia GUM (pink)
Metodn de aplicacion
un tono o 6n de tonos en la guia de tonos de Venus Pearl antes de colocar el dique de goma. Esto es importante, ya que, cuando los dientes se sequen,

sufriran un cambio de color considerable. Si a la superficie del diente tratado no se le pueden aplicar instrumentos como piedras diamantadas, limas rotativas de carburo, fresas u otro tipo
de instrumental abrasivo, limpie Ia superficie con una pasta de pulir que no contenga piedra pomez ni fliior antes de realizar la restauracion. En el uso clinico a la hora de colocarlo, escul-
pirlo y moldearlo, se recomienda utilizar un plastico antiadherente, un instrumento de colocacion con revestimiento de teflon o uno chapado en oro (como el instrumento Plasmacoat de
Heraeus Kulzer).

Para obtener un resultado ideal, utilice un dique de goma Ivory (o similar) para controlar la contaminacion causada por la humedad, la sangre y la saliva.
Prepare la cavidad segin las normas para la clinica de A limpie y seque la cavidad.
Antes de aplicar el material Venus Pearl ala p ion de la cavidad, la estructura del diente debe tratarse previamente con un adhesivo adecuado para esmalte o dentina
(p. €j. iBond® Self Etch, iBond® Total Etch o GLUMA® Solid Bond de Heraeus Kulzer). Aseglrese de que no queden restos del producto en los recovecos de la cavidad. Una vez tratada
con el adhesivo, evite la contaminacion debida a la saliva o la sangre. El uso de un material de composite fluido (p. ej. Venus® Dlamond Flow) permite crear un fondo uniforme de la
cavidad y facilita la adaptacion del material de obturacion. Si utiliza una capa de un material fluido, apliquela de acuerdo con lo i enlasi de uso cor
tes y polimerice por separado.
Aplique el material restaurador Venus Pearl en capas finas (de 2 mm como méx.) y adaptelo cuidadosamente a la superficie del diente o a las paredes de la cavidad. Si se da una
decoloracion intensa del diente subyacente o de la superficie que se esta restaurando, puede que sea necesario disimularla aplicando primero una fina capa de uno de los tonos opacos
de dentina de Venus Pearl recomendados.

LN
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5. Para evitar la translucidez excesiva y obtener un resultado estético ideal en caso de grandes cavidades clase IV y de reconstruccion de dientes anteriores, utilice un tono opaco de
dentina de Venus Pearl (max. 1 mm) en las capas més profundas, que posteriormente se puede cubrir con los tonos universales de Venus Pearl o con tonos |n0|sales si es necesario.
Polimerice Venus Pearl en capas finas (max. 2 mm) de acuerdo con la tabla siguiente y utilice para ello una luz de fraguado QHT (de cuar: 0 LED, como
la unidad de fraguado Translux® Power Blue de Heraeus Kulzer o cualquier otra unidad de luz azul (longitud de onda de 440 — 480 nm; potencia luminosa de 1500 — 550 mW/em?). Al
realizar la polimerizacion se forma una capa de inhibicion en la superficie que no se puede tocar, contaminar i retirar mientras se esté realizando la restauracion. Esta sirve de conexion
quimica para cualquier capa de composite que se afiada posteriormente.

I

Tiempos de on y grosores de la capa para Venus Pearl con una unidad de fraguado Translux® u otras unidades de luz azul-curado:
A1, A2,A3,A3.5,B1, B2, B3, C1, C2, CO, YO, CL, AM, HKA2.5 20s
A4, C3, D3, 0B, OLC, OMC, 0DC, 0XDC, BL, BXL, CORE, GUM, HKAS 40s
Tonos Incisal y Universal, tonos i 2 mm
CORE 3mm
Tonos opacos (0B, OLC, OMC, 0DC, 0XDC), GUM 1mm

Los datos facilitados corresponden a nuestro saber y entendimiento, y se basan en resultados de pruebas internas.

Atencion: Tanto la intensidad como el espectro de luz de las lamparas de polimerizacién pueden mostrar grandes variaciones. El usuario debe comprobarlos con el fabricante de la

unidad de luz y verificar su eficacia no clinica antes de utilizarla con un paciente.

Una vez la ion y la poli ion, se puede proceder de inmediato al acabado y pulido de Venus Pearl. Para un acabado en bruto, utilice limas diamantadas. Los

acabados y moldeados de precision se obtienen mejor con piedras diamantadas de grano fino y con limas rotativas de carburo de ranuras milltiples. El acabado de las superficies

proximales se debe realizar con bandas abrasivas. Para obtener un buen pulido final se pueden utilizar puntas flexibles de goma de silicona (p. ej. Venus® Supra), copas, discos o simi-

lares. Pueden aplicarse pastas de pulir para composite (p. ej. Signum® HP diamond) fuera de la boca con cepillos de pulir y discos de pulir pequefios.

Instrucciones

* Los tiempos de fraguado por luz mencionados arriba son los tiempos minimos recomendados; para obtener una calidad de restauracion y unas propiedades fisicas del material optimas,

no se deben aplicar tiempos inferiores a los indicados. e Cuando esté realizando restauraciones grandes, o bien restauraciones que requieran mucho tiempo para ser completadas, apague

temporalmente la luz quirdrgica superior u oriéntela hacia una zona distinta de la del drea de tratamiento para evitar el fraguado prematuro del composite. ® Para evitar residuos, una vez

haya aplicado el material con Ia jeringa, alivie la presion interna desenroscando el émbolo un cuarto de vuelta. ¢ Cierre el capuchdn de la jeringa después de cada uso.

Advertencia especial

El producto solo debe ser utilizado por 6 y

Consejos para su conservacion

Manlengase alejado de la luz solar d\recla No almacenar a mas de 25°C (77°F). No utilice el material una vez pasada la fecha de caducidad. Indique el nimero de lote y la fecha de
en toda la cor acerca del producto.

Fecha de caducidad & y nimero de lote [o7: véase la nota en la jeringa o el envase.

~
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deben utilizarse a temperatura ambiente.
® _— ,
Venus Pe(]rl Istruzioni per 'uso @
universale ibrid 4 |1.Luu||c,

Venus Pearl & un ibrid izzabile, E indicato per restauri adesivi nello stesso colore dei denti naturali, sia nella regione anteriore che posteriore.
Grazie alle sue straordinarie proprieta fisiche e meccaniche, permette di ottenere facilmente ricostruzioni estetiche durature ed un‘ottima lucidatura.

Composizione
Venus Pearl & a base di TCD-DI-HEA e UDMA (contiene circa il 59% in volume di riempitivo, il 58% in volume di riempitivo inorg:
 Vetro di bario e fluoruro di alluminio ® Riempitivo pre-polimerizzato * Nanoparticelle altamente discrete

Indicazioni cliniche

* Restauri diretti di classe |-V (secondo G.V. Black) ® Faccette dirette in composito ¢ Correzioni di forma dei denti (ad es. diastemi, difetti congeniti, ecc.) ® Splintaggi di denti allentati a
causa di traumi o malattie parodontali ® Restauri indiretti (inlay, faccette) ® Restauro di denti decidui ® Stratificazione di monconi protesici ® Riparazioni di restauri in ceramica o composito
(unitamente ad un adeguato sistema di riparazione)

Controindicazioni
Applicazione sulla dentina in prossimita della polpa (distanza inferiore a 1 mm). Non utilizzare in casi di allergia nota ad uno qualsiasi dei componenti di Venus Pearl. Luso di questo prodotto
& controindicato in caso di allergia nota o sospetta verso i composti a base di metacrilati.

Effetti collaterali
Questo prodotto o i suoi componenti possono causare reazioni di ipersensibilita in determinati casi. In caso di dubbio, rivolgersi al produttore per informazioni sui componenti.

Avvertenze / Precauzioni:

Evitare il contatto con la pelle. Indossare adeguati guanti protettivi. In caso di contatto con la pelle, lavare i
sensibilizzazione per contatto con la pelle. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, lavare i
un oculista.

Nelle cavita profonde, in prossimita della polpa oppure in presenza di diretta esposizione della polpa, occorre rivestire localmente la dentina o la polpa esposta con idrossido di calcio,
da coprire poi con un cemento vetroionomerico prima di applicare I'adesivo.

Non utilizzare materiali contenenti eugenolo nella o intorno alla cavita da restaurare, in quanto questi possono interferire sulla correna pollmerlzzazmne di Venus Pearl.

. Le ioni di PLT (puntali pre-dosati) sono da considerarsi monouso. Non possono essere sterilizzate o disi senza ee il materiale da restauro perché
Ie soluzioni sono a base di fenoli Per evitare infezioni crociate si raccomanda di smaltie | prodotti monouso immediatamente dopo I'uso.
Durante I'utilizzo dei di PLT di Venus Pearl applicare una pressione delicata e uniforme sull I . Una forza oun

e presenta una ia di 5 nm -5 pm).

utilizzando
econcura

acqua e sapone. Puo provocare
acqua e consultare

Colori disponibili

5. Per evitare un’eccessiva traslucenza e ottenere un risultato estetico ottimale in caso di ampie cavita di classe IV e di ricostruzione dei denti anteriori, & necessario utilizzare una massa

Metodo di applicazione

Selezionare una tonalita o una combinazione di tonalita adeguata dalla Scala Colori Venus Pearl prima di applicare la diga di gomma. Si tratta di una fase importante perché il colore
cambia notevolmente quando i denti sono disidratati. Se la superficie del dente da trattare non deve essere lavorata con uno strumento diamantato, una fresa in carburo o altro strumento
abrasivo, occorre pulire la superficie con pomice o pasta lucidante priva di fluoro prima di realizzare il restauro. Per I’ clinica e la del materiale si consiglia di
utilizzare uno strumento rivestito in teflon o placcato in oro che non aderisca al materiale (ad es. Heraeus Kulzer Plasmacoat).

. Per ottenere risultati ottimali utilizzare la diga di gomma Ivory (o una dlga similare) che consenta di ewtare I'eventuale contaminazione da umidita, sangue e saliva.

Preparare la cavita secondo la tecnica accettata per I ione clinica dei , pulire e lasciare asciugare la cavita.

Prima di applicare il materiale da restauro Venus Pearl nella cavita preparata, & indispensabile pretrattare la struttura del dente con un adeguato adesivo smalto-dentinale (ad es. iBond®
Self Etch, iBond® Total Etch, GLUMA® Solid Bond di Heraeus Kulzer). Accertarsi che non rimangano eccedenze di adesivo negli angoli della cavita. Dopo il trattamento con I'adesivo,
evitare possibili contaminazioni con saliva 0 sangue. L'utilizzo di un composito fluido (ad es. Venus® Diamond Flow) consente la realizzazione di una base uniforme nella cavita, facilitando
il successivo adattamento del materiale da restauro. Se si applica uno strato di un materiale fluido, occorre rispettare le specifiche indicate nelle rispettive istruzioni per 'uso ed eseguire

o=

Lad

improvviso p creare un
rischio di estrusione.
Prima del primo utilizzo effettuare un controllo visivo per escludere eventuali danni. Non utilizzare i prodotti se sono danneggiati. | compositi devono essere impiegati a temperatura

ambiente.

una poli ione separata.
Applicare strati sottili (max. 2 mm) del materiale da restauro Venus Pearl, adattandoli attentamente alla superficie del dente o alle pareti cavitarie. In caso di intenso scolorimento del
dente sottostante o della superficie da restaurare, potrebbe essere necessario innanzi tutto uno strato sottile di una delle masse dentina
opache Venus Pearl consigliate.

>

oLC - OXDC (Opaque dentina opaca Venus Pearl (max. 1 mm) negli strati il profondi e coprirla poi con masse smalto e masse incisali Venus Pearl.
Masse dentina opache | OB (Opaque Bleach) (Opagque Light g"‘“c (Opaque Medium 0DC (Opaque Dark Chromatic) Extra Dark 6. Polimerizzare Venus Pearl a strati sottili (max. 2 mm) secondo la tabella di seguito riportata utilizzando una lampada polimerizzatrice alogena al quarzu-tungsteno 0LED, come Hereaus
Chromatic) romatic) Chromatic) Kulzer Translux® Power Blue o qualsiasi altra lampada a luce blu (lunghezza d’onda di 440 — 480 nm; potenza luminosa di 1500 — 550 mW/cm?). Durante la polimerizzazione si forma
BXL - sulla superficie uno strato di inibizione che non deve essere toccato, contaminato o eliminato durante la fase di stratificazione del restauro. Tale strato funge da interfaccia chimica con
Bleach Extra Light BL (Bleach Light) | A1 A2 A3 A35 A4 qualsiasi altro strato di aggiunto
B1 B2 B3 Tempi di polimerizzazione e spessori strato massimi raccomandati per Venus Pearl con la lampada polimerizzatrice Translux® o altre unita blu-fotopolimerizzabile
Masse smalto ci c2 3 AT, A2, A3,A3.5, B1, B2, B3, C1, C2, CO0, Y0, CL, AM, HKA2.5 205
D3 A4, C3, D3, 0B, OLC, OMC, 0DC, 0XDC, BL, BXL, CORE, GUM, HKAS 40s
HKA2.5 HKAS Masse incisali e masse smalto, masse speciali 2mm
Masse CL (Clear), AM (Amber) CORE 3mm
incisali CO (Clear Opal), YO (Yellow Opal) Masse dentina opache (0B, OLC, OMC, 0DC, OXDC), GUM 1mm
Stratificazione | copE (yorde) | dati riportati sono al meglio delle nostre conoscenze e si basano su risultati di test interni.
Masse | di monconi | megio dure no ) - " . . . -
speciali > Nota: le lampade polimerizzatrici variano notevolmente in quanto a intensita e potenza spettrale. L'utilizzatore & tenuto a contattare il produttore della lampada e a verificarne 'efficacia
gengiva GUM (rosa) in ambito non clinico prima di utilizzarla su un paziente.

~

Terminata Ia stratificazione finale e la polimerizzazione, & possibile rifinire e lucidare immediatamente Venus Pearl. Per una finitura grossolana utilizzare frese diamantate. Per una
finitura e modellazione di precisione utilizzare strumenti diamantati a grana fine e frese in metallo duro mulitaglienti. Le superfici prossimali possono essere rifinite con fascette abrasive.
Per una finitura finale ultralucida utilizzare gommini di lucidatura flessibili in silicone (ad es. Venus® Supra), coppette, dischi o simili. Le paste lucidanti per compositi (ad es. Signum® HP
diamond) possono essere applicate in sede extraorale con spazzole o piccoli dischi per lucidatura, se si desidera.

Istruzioni

| tempi di polimerizzazione sopra indicati sono tempi minimi e non devono essere in alcun modo ridotti se si desidera ottenere una qualita di polimerizzazione ottimale e le connesse
proprieta fisiche del materiale.  In caso di realizzazione di restauri estesi o che richiedono tempi molto lunghi di esecuzione, la lampada del riunito deve essere temporaneamente spenta
o allontanata dalla zona di lavoro per evitare prepolimerizzazioni del composito.  Per evitare alterazioni del materiale, dopo I'applicazione eliminare la pressione interna dalla siringa svi-
tando lo stantuffo di 1/4 di giro. ® Dopo ogni uso applicare il cappuccio sulla siringa.

Avvertenze speciali

1l prodotto deve essere utilizzato esclusivamente da odontoiatri e in conformita con la rispettiva finalita d'uso.

Consigli per la conservazione

Evitare I'esposizione diretta alla luce solare. Conservare il materiale a temperature inferiori @ 25°C (77°F). Non utilizzare il materiale dopo la data di scadenza. Si prega di indicare il numero
di lotto e la data di scadenza in tutta I'eventuale corrispondenza sul prodotto.

Data di scadenza & e numero di lotto T vedere le indicazioni sulla siringa/confezione. Aggiornamento al: 2011-09

Venus® Peor| Instrucées de uso
Resina nano-hibrida, izavel e

Venus Pearl € uma resina izével e 0 material € indicado para restauracdes adesivas estéticas em dentes anteriores e posteriores. Gragas as suas excelen-
tes propriedades, permite obter com facilidade otimos resultados estéticos e um polimento duradouro de alto brilho.

Composicao

Venus Pearl é constituido a base de TCD-DI-HEA e UDMA (contém cerca de 59% de carga em volume, com 58% de carga inorganica em volume e tamanho de particulas de 5 nm — 5 ym).
 Vidro de fluoreto de bario e aluminio e Carga pré-polimerizada ¢ Nanoparticulas discretas

Indicacdes clinicas

* Restauragdo direta de cavidades de classe | a V (segundo G. V. Black) ® Facetas laminadas diretas de resina composta e Corregdes de forma dos dentes (p. ex. diastemas, defeitos
congénitos dos dentes, etc.) ® Ferulizacéo de dentes abalados por trauma ou doenga perlodomal  Restauracdes indiretas (inlays, facetas) ® Restauragdo de dentes deciduos ® Niicleos de
preenchimento ¢ Reparos em restauracoes de ceramica ou resina (em 80 com um sistema de reparo)

Contraindicagdes
Aplicagao em dentina promma da polpa (a menos de 1 mm). Nao usar em caso de alergia conhecida a qualquer dos componentes de Venus Pearl. 0 uso deste produto é contraindicado em
caso de alergia de (met)acrilato.

Efeitos colaterais
Este produto ou algum de seus componentes pode provocar reacdes de hipersensibilidade em casos isolados. Se suspeitar de uma reagéo desse tipo, entre em contato com o fabricante
para obter informagdes sobre a composigao do produto.

Avisos / Precaucdes:

Evitar o contato com a pele. Usar luvas de protecdo. Em caso de contato com a pele, lavar imediata e abundantemente com dgua e sabao. Pode causar sensibilizagao se entrar em
contato com a pele. Evitar o contato com os olhos. Em caso de contato com os olhos, lavar imediata e abundantemente com dgua e consultar um oftalmologista.

Em caso de preparos cavitarios profundos, proximos da polpa, ou de exposicdo pulpar direta, proteger a dentina local ou a exposi¢ao pulpar com uma base de hidroxido de calcio
recoberta com cimento de iondmero de vidro antes de aplicar o adesivo.

Néo utilizar materiais que contenham eugenol no preparo cavitério a ser restaurado ou nas suas proximidades, uma vez que esses materiais podem prejudicar a polimerizagao de Venus
Pearl.

As PLTs (pontas pré-carregadas) sao de uso tinico e ndo € possivel esteriliza-las ou desinfeta-las sem danificar e contaminar o material restaurador, pois as solugdes contém ingredien-
tes fendlicos. Para evitar contaminagao cruzada, os itens descartaveis devem ser eliminados imediatamente apos o uso.

Quando utilizar as PLTs Venus Pearl, execute um movimento suave e uniforme ao pressionar a pistola de aplicagéo. 0 uso de forga excessiva ou movimentos bruscos pode causar perigo,
com a extruso do material.

Antes da primeira utilizagao, efetuar uma inspecao visual. Nao utilizar produtos danificados. Resinas compostas devem ser utilizadas apenas a temperatura ambiente.

Cores disponiveis

6. Polimerizar Venus Pearl em camadas finas (méax. 2 mm), de acordo com a tabela abaixo, utilizando uma fonte de luz adequada com lampada halégena ou LED, como a unidade Heraeus

oLC 0XDC (Opaque Kulzer Translux® Power Blue ou qualquer outro fotopolimerizador com luz azul (comprimento de onda de 440 — 480 nm; intensidade de luz de 1500 — 550 mW/cm?). Durante a polime-
Opacas 0B (Opaque Bleach) (Opaque Light OMC (Opaque Medium 0DC (Opaque Dark Chromatic) Extra Dark rizagdo, forma-se na superficie uma camada de inibigao que nao deve ser removida nem tocada ou contaminada na fase de insergao dos incrementos de resina composta. Essa camada
Chromatic) Chromatic) Chromatic) de inibicéo possibilita a ligago quimica das camadas ii de resinas que serdo acr
BXL P Tempos de polimerizagao e espessura maxima da camada como i Translux® ou outras de luz
(Bleach Exira Light) BL (Bleach Light) Al A2 A3 A3.5 A4 p p G P izador
B1 B2 B3 A1,A2,A3,A3.5, B1, B2, B3, C1, C2, CO, YO, CL, AM, HKA2.5 20s
Universais c1 c2 c3 A4, C3, D3, 0B, OLC, OMC, 0DC, 0XDC, BL, BXL, CORE, GUM, HKAS 40s
D3 CORE 3mm
HKA2.5 HKAS Cores uniy is, incisais e especiais 2mm
CL (Clear), AM (Amber) Cores opacas (0B, OLC, OMC, 0DC, 0XDC), GUM 1mm
Incisais GO (Clear Opal), YO (Yellow Opal) 0s dados sdo fornecidos de acordo com os de que disp: e basei em de testes internos.
Espe- | niicleo CORE (verde) Nota: Aintensidade e o espectro de luz podem variar deum izador para outro. O profissional deve solicitar informagdes ao fabricante do fotopolimerizador
ciais gengiva GUM (rosa) e verlflcar asua eficdcia “in vitro” antes da utilizacdo em pacientes.

Modo de aplicacao

Selecionar uma cor ou combinagao de cores da escala de cores Venus Pearl antes da colocagéo do isolamento absoluto. Isso é importante porque os dentes mudam significativamente de
cor quando secos. Se a superficie dental nao for preparada com ponta diamantada, broca carbide ou outro instrumento abrasivo, a mesma deve ser limpa com pedra-pomes ou pasta
abrasiva sem fluoretos antes de receber a restauragao. Recomenda-se 0 uso de uma espatula de plastico ndo aderente, revestida com Teflon ou ouro (como o instrumento Heraeus Kulzer
Plasmacoat), para a insergao, a acomodagéo e a escultura do material.

. Para um resultado ideal, recomenda-se o isolamento absoluto com dique de borracha Ivory (ou similar) para evitar a contaminagéo com umidade, sangue e saliva.

Preparar a cavidade segundo os principios das técnicas de restauragao com resinas compostas. Em seguida, limpar e secar a cavidade.

. Antes da insercdo de Venus Pearl na cavidade prep: avel tratar previ; a superficie dental com um adesivo de esmalte/dentina adequado (p. ex. iBond® Self Etch,
iBond® Total Etch, GLUMA® Solid Bond da Heraeus Kulzer) Certifique-se que ndo ha excesso de adesivo nos cantos da cavidade. Apds a aplicagdo do adesivo, evitar a contaminagédo
com saliva ou sangue. O uso de uma resina composta de baixa viscosidade (p. ex. Venus® Diamond Flow) permite criar uma camada lisa no fundo da cavidade e facilita a adaptacao do
material restaurador. Ao utilizar um material de baixa viscosidade, siga as instrucdes de uso do material e polimerize-o separadamente.

Inserir a resina composta Venus Pearl em camadas finas (méx. 2 mm) e acomoda-la cuidadosamente a superficie do dente ou as paredes cavitarias. Em caso de alteragao de cor severa
do dente ou da superficie dental a restaurar, pode ser necessario mascara-la aplicando uma fina camada de uma cor de dentina opaca Venus Pearl.

Para evitar uma translucidez excessiva e obter um resultado estético ideal em casos de cavidades de classe IV extensas ou de reconstrugao coronéria anterior, deve-se utilizar uma cor
de dentina opaca Venus Pearl (méx. 1 mm) nas camadas mais profundas, que podem ser entdo recobertas com cores Venus Pearl universais e cores incisais, se necessario.

(n_l\)—‘
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7. apos a pohmenzagao da ultima camada, a restauracao com Venus Pearl pode ser i e Para o inicio do acabamento, utilizar pontas

i e da escultura finais ficam melhores com pontas diamantadas de granulagao fina e brocas multilaminadas. O acabamento das superficies
proximais pode ser feito com t\ras abrasivas. E possivel obter uma alta qualidade de polimento com pontas de silicone flexiveis (p. ex. Venus® Supra), tacas ou discos para polimento.
Pode-se utilizar também pastas de polimento (p. ex. Signum® HP diamond) com escovas ou pequenas rodas para polimento.

Instrucdes

 Para obter restauragoes de alta qualidade, com propriedades fisicas ideais, os tempos de fotopollmerlzagao indicados acima ndo devem ser reduzidos. ® Nos casos de restauracdes

extensas ou de execugdo demorada, a luz do refletor deve ser desligada ou desviada tempor da drea de trabalho para evitar a polimerizagéo precoce da resina composta. ® Para

evitar perda de material, depois da aplicagéo com a seringa, alivie a pressao interna desapertando o émbolo um quarto de volta. ® Feche a tampa da seringa ap6s cada uso.

Aviso importante
Para uso exclusivo por cirurgides-dentistas e somente para as aplicaces a que se destina.

Armazenamento
Manter o produto ao abrigo da luz solar direta. Nao armazenar a temperaturas acima de 25°C (77°F). Nao utilizar o material apds o vencimento do prazo de validade. Indicar o nimero de
lote e a data de validade em toda e qualquer correspondéncia sobre produto.
Data de validade & e nimero de lote [=7): vide cartucho/embalagem.
Uttima revisao: 2011-09

®
Venus Peorl

Venus Pearl is een tandkleurige
uitstekende eigenschappen van hel materiaal is een prachtig esthetisch resultaat en een duurzame, hoogglanzende afwerking gemakkelijk te bereiken.

Samenstelling

Venus Pearl is gebaseerd op een matrix van TCD-DI-HEA en UDMA (vulstoffen ca. 59% vol. met 58% vol. anorganische vulstoffen en een partikelgrootte van 5 nm — 5 ym).
© Bari ideglas ¢ gept iseerde vulstof e Afzonderlijke nanopartikels

Klinische indicaties

« Directe restauraties van Klasse |-V-caviteiten (volgens G.V. Black) ¢ Directe composietveneers ® Vormcorrecties van bijv. i ijkingen in het

(bijv.

gebit, enz.) » Spalken van — door een trauma of parodontitis loszittende - tanden  Indirecte restauraties (inlays, veneers)  Restauratie van het melkgebit ® Stompopbouw © Reparatle van
porselein, composiet (in combinatie met een geschikt reparatiesysteem)
Contra-indicaties
Toepassing op dentine dichtbij de pulpa (minder dan 1 mm). Niet gebruiken bij patiénten met een bekende allergie voor een van de bestanddelen van Venus Pearl. Het gebruik van dit product
wordt afgeraden in gevallen van bekende of vermoedelijke allergie voor (meth)acrylaatverbindingen.
Bijwerkingen
Dit product of een van de bestanddelen ervan kan in bepaalde gevallen overgevoeligheidsreacties veroorzaken. Bij vermoeden van een overgevoeligheidsreactie kan bij de fabrikant infor-
matie over de ingrediénten worden verkregen.
Waarsr:huwmgen / voorzorgsmaatregelen:

ing met de huid ij Draag beschermende handschuenen In geval van contact met de huid, de huid onmiddellijk met ruim water en zeep wassen. Kan overgevoe-
ligheid veroorzaken bij contact met de huid. A king met de ogen ijden. Bij met de ogen onmiddellijk en grondig uitspoelen met ruim water en een oogarts raadplegen.
Bij het prepareren van diepe caviteiten, waar nog slechts een minimale demlnelaag naar de pulpa toe aanwezig is of waar de pulpa al blootligt, dient het dentine of de geéxponeerde
pulpa plaatselijk met een calciumhydroxide laag te worden bedekt en vervolgens met een glasionomeercement alvorens het adhesief aan te brengen.
Gebruik geen eugenolhoudende materialen in of nabij de preparatie omdat deze de uitharding van Venus Pearl kunnen verstoren.
De PLT’s (pre-loaded tips) zijn uitsluitend bedoeld voor éénmalig gebruik en kunnen niet opnieuw gesteriliseerd of gedesinfecteerd worden zonder het restauratiemateriaal te beschadi-
genof te ineren, omdat de i bevatten. Om krui: ting te voorkomen, moeten artikelen die bestemd zijn voor eenmalig gebruik onmiddellijk na
het eerste gebruik worden weggegooid.
Maak bij het gebruik van Venus Pearl PLT’s voorzichtige; gelijkmatige

tijdens het ui van druk op het Gebruik van een te grote kracht of een plot-

selinge kan zorgen voor gevaar bij het ui van het materiaal.
* V6or het eerste gebruik visueel op igil N pi mogen niet worden gebruikt. C mogen ui op kamer gebruikt
worden.

. - kleuren
Gebruiksaanwijzing @ oLC - OXDC (Opaque
Opaak 0B (Opaque Bleach) (Opaque Light gmgr;gggfue Medium 0DC (Opaque Dark Chromatic) Extra Dark
Chromatic) Chromatic)
Het is geschikt voor anterieur en posterieur gebruik. Door de BXL BL (Bleach Ligh A 2 a3 P a
(Bleach Extra Ligh) | Bt (B162ch Light) 5
B1 B2 B3
Universeel ¢l c2 c3
D3
HKA2.5 HKAS
Incisaal CL (Clear), AM (Amber)
CO (Clear Opal), YO (Yellow Opal)
Spe- STOMP (groen)
ciaal | gingiva GUM (roze)

Toepassing

Kies een geschikte kleur of kleurencombinatie van de Venus Pearl kleurenring alvorens de cofferdam te plaatsen. Dit is belangrijk omdat de elementen door het droogleggen aanzienlijk van
Kleur zullen veranderen. Als het te behandelen opperviak niet met een diamantsteen, carbideboor, boortje of ander abrasief instrument behandeld mag worden, moet het opperviak worden
gereinigd met puimsteen of een fluoridevrije polijstpasta voordat de restauratie wordt geplaatst. Voor het aanbrengen en modelleren van het materiaal wordt een “niet-plakkend” kunststof
instrument, een instrument met Teflon-coating of een verguld instrument (bijv. Heraeus Kulzer Plasmacoat instrument) aanbevolen.

. Voor een optimaal resultaat en om contaminatie met vocht, bloed en speeksel te voorkomen, gebruikt u een Ivory cofferdam (of vergelijkbaar product).

Prepareer de caviteit overeenkomstig de algemene richtlijnen ten aanzien van de adhesieve vullingtherapie. Reinig en droog de caviteit vervolgens.

Voor het aanbrengen van het Venus Pearl restauratiemateriaal, moet de caviteit worden voorbehandeld met een geschikt glazuur/dentine-adhesief (bijv. iBond® Self Etch, iBond® Total
Etch, GLUMA® Solid Bond van Heraeus Kulzer). Zorg dat er geen overtollig materiaal achterblijft in de hoeken van de caviteit. Voorkom contaminatie met speeksel of bloed na de behan-
deling met het adhesief. Het gebruik van een vloeibaar composietmateriaal (bijv. Venus® Diamond Flow) zurgt voor een gladde cavneltsbodem en vergemakkeluk\ de adaptatie van het
vulmateriaal. Als u een laag vloeibaar materiaal gebruikt, brengt u dit aan en hardt u dit uit volgens de i inde gebr

Breng Venus Pearl restauratiemateriaal aan in dunne lagen (max. 2 mm) en adapteer het n het vlak resp. de cavitei In geval van sterke verkleuring van
de onderliggende tandstructuur of het te behandelen oppervlak kan het nodig zijn dit eerst te rnaskeren met behulp van een dunne laag van één van de aanbevolen Venus Pearl opake
dentinekleuren.

0m een te grote translucentie te voorkomen en een ideaal esthetisch resultaat te bereiken bij grote klasse IV-caviteiten en anterieure restauraties, is het nodig eerst een opake Venus
Pearl dentinekleur (max. 1 mm) in de diepste lagen te gebruiken, die vervolgens wordt bedekt met een universele Venus Pearl kleur en zo nodig met een incisale kleur.
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6. Polymeriseer Venus Pearl in dunne lagen (max. 2 mm) volgens onderstaande tabel, met een QHT- (kwarts-halog of LED zo0als de Hereaus
Kulzer Translux® Power Blue polymerisati of een andere van 440 — 480 nm; lichtoutput van 1500 — 550 mW/cm?). Tijdens de polymerisatie vormt zich
een inhibitielaag op het opperviak die tijdens het opbouwen van de restauratie niet mag worden aangeraakt, gecontamineerd of verwijderd. Deze laag zorgt voor een chemische verbin-
ding tussen opeenvolgende composmlagen

Venus Pearl polymerisati en met een Translux of andere blauw licht-uithardingslampen.
A1, A2,A3,A3.5,B1, B2, B3, C1, C2, CO, YO, CL, AM, HKA2.5 20s
A4, C3, D3, 0B, OLC, OMC, 0DC, OXDC, BL, BXL, STOMP, GUM, HKAS 40s
STOMP 3mm
Incisale- en universele kleuren, speciale Kleuren 2mm
Opake kleuren (0B, OLC, OMC, ODC, 0XDC), GUM 1mm

De vermelde gegevens worden naar beste weten verstrekt en zijn gebaseerd op interne testresultaten.
Let op: uithardingslampen kunnen sterk variéren in intensiteit en emissiespectrum. De gebruiker zou informatie bij de fabrikant van de polymerisatielamp moeten inwinnen en de cor-
recte functionaliteit in vitro controleren alvorens de lamp bij een patiént te gebruiken.

. Nadat de restauratie volledig is opgebouwd en gepolymeriseerd, kan Venus Pearl onmiddellijk worden afgewerkt en gepolijst. Voor de grove afwerking gebruikt u diamantboren. Fijne
afwerking en vormgeving wordt het best bereikt met fijne di: jes en spil mige carbil . Proximale oppervlakken kunnen afgewerkt worden met polijststrips. Een
hoge glans kan bereikt worden met flexibele polishers op basis van siliconenrubber (bijv. Venus® Supra), cups, discs, of vergelijkbaar. Indien gewenst kan composiet polijstpasta (bijv.
Signum® HP diamond) extraoraal worden aangebracht met een polijstborstel en kleine polijstwieltjes.

Aanbevelingen

* De ichtui ijden zijn de en mogen, om een optimale kwaliteit van de ie en fysische ei van het materiaal te
bereiken, niet verkort worden. e Bu grote restauraties of restauraties waarbij meer tijd nodig is, dient de operatielamp tijdelijk te worden uitgeschakeld of van het werkgebied te worden
weggedraaid om een voortijdige g van het te « Draai, na het ui van het materiaal uit de spuit, de plunger een kwartslag terug om de inwendige druk
te verminderen en materiaalverlies te voorkomen. Plaats, na ieder gebruik, de dop terug op de spuit.

Speciaal advies
Alleen te gebruiken voor dental professionals voor het beoogde doel.

Opslag

Niet blootstellen aan direct zonlicht. Niet bewaren bij een temperatuur van meer dan 25°C (77°F). Gebruik het materiaal niet na verstrijken van de houdbaarheidsdatum. Vermeld bij alle
correspondentie over het product het en de houdbaar

Vervaldatum & en batchnummer =7l Zie vermelding op spuit/verpakking.

~
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Venus® Peorl Bruksanvisning @
it, radiopak

Venus Pearl &ren ljushardande radlopak nanokomposit. Den &r indicerad for adhesivt bondade tandférgade restaurationer och &r lamplig for anteriora och posteriora fyliningar. Tack vare
materialets utmarkta egenskaper uppnas enkelt ett vackert och estetiskt resultat med en hallbar och hogglansig yta.

Innehall
Venus Pearl baseras pa TCD-DI-HEA och UDMA (ca 59 vol.% filler med 58 vol.% oorganisk filler och en partikelstorlek pa 5 nm — 5 pm).
* Bariul idglas e For ad filler o nanopartiklar

Kliniska indikationer

 Direkta restaurationer av klass | — V-kaviteter (enligt G.V. Black)  Direkta kompositfasader  Formkorrigering av ténder (diastema, medfodda defekter etc.) ® Fixering av lossnade tander

efter trauma eller periodontala sjukdomar  Indirekta restaurationer (inlégg, fasader) ¢ Restauration av mjélkténder ® Uppbyggnad av pelare ® Reparation av porslin och komposit (i kom-

bination med Idmpligt system fér reparation)

Kontraindikationer

Appllcenng pa dentin nara pulpan (mindre &n 1 mm). Anvand |nle materialet om patienten &r allergisk mot nagon bestandsdel i Venus Pearl. Anvandning av produkten &r kontraindicerad
eller allergier mot (met)akry gar.

Biverkningar
Produkten eller nagot av dess innehallsamnen kan i specifika fall orsaka 6
Varningar / Forsiktighetsatgarder:

Undvik kontakt med huden. Anvéand lampliga skyddshandskar. Vid kontakt med huden, tvatta omedelbart med rikligt med tval och vatten. Kan orsaka overkanslighet vid hudkontakt.
Undvik kontakt med Ggonen. Vid kontakt med gonen, skolj omedelbart och noggrant med rikligt med vatten och kontakta gonlakare.

tioner. Vid om detta kan information om innehéllsémnena erhallas fran tillverkaren.

« Vid preparation av djupa kaviteter néra pulpan eller vid direkta pulpalesioner ska dentinet eller lesionen tackas med en tackt med j innan
adhesiven appliceras.

* Anvand inte material som innehaller eugenol i eller runt den preparerade kaviteten. Eugenol kan stdra hardningen av Venus Pearl.

* De forfyllda kapslarna ar endast avsedda for engangsbruk och kan inte steriliseras eller desinficeras utan att i ialet skadas och eftersom 16 innehal-
ler fenolsubstanser. For att undvika i i maste enga tiklar kasseras

t efter den férsta anvéndningen.

Anvand ett latt och jamnt tryck pa appliceringspistolen nér de forfyllda Venus Pearl-kapslarna anvands. Overdriven kraft eller plotsliga rorelser kan skapa en potentiell fara nar materia-
let pressas ut.

Kontrollera att produkten inte &r skadad innan den anvands forsta gangen. Skadade produkter far inte

ska endast vid r atur.

Farger 6. Harda Venus Pearl i tunna skikt (max. 2 mm) enligt tabellen nedan. Anvénd en lamplig QHT (Quart Halogen-Tungsten) eller LED , t.ex. Hereaus Kulzer Translux® Power Blue
oL N 0XDC (Opaque hir eller annat bidtt ljus (vagldngd 440 — 480 nm, ljusstyrka 1500 — 550 mW/cm?). Under héirdningen bildas ett syreinhiberat skikt pa ytan som inte ska roras, kontamineras
Opak 0B (Opague Bleach) (Opaque Light gmgr;gggfue Medium 0DC (Opaque Dark Chromatic) Extra Dark eller tas bort under uppbyggnaden av restaurationen. Det fungerar som kemisk forbi till ytterligare ikt som laggs pé
Chromatic) Chromatic) | hardtider och skikttjocklekar for Venus Pearl med Translux® hi pa eller andra bl&-ljusha P
BXL .
(Bleach Extra Light) | BL (Bleach Light) | A1 A2 A3 A35 A A1,A2,A3,A3.5, B1, B2, B3, C1, C2, C0, YO, CL, AM, HKA2.5 20
B1 B2 B3 A4, C3, D3, 0B, OLC, OMC, 0DC, 0XDC, BL, BXL, CORE, GUM, HKAS 40s
Universal c1 c2 c3 CORE 3mm
D3 Incisal- och uni i 2mm
HKA2.5 HKAS Opaka nyanser (0B, OLC, OMC, 0DC, OXDC), GUM 1mm
B CL (Clear), AM (Amber) Angivna data ar baserade pa vara egna kunskaper och resultat fran interna tester.
Incisal CO (Clear Opal), YO (Yellow Opal) 0bs: Hardijuslampan kan variera i intensitet. Anvéndaren bor kontrollera med tillverkaren av lampan och testa lampans effekt innan den anvénds pé patient.
elare CORE (grdn) 7. Nér fyliningen byggts upp och hérdningen &r klar kan Venus Pearl putsas och poleras t. Anvand instrument for gi Finare putsning och formning gérs bést
Special p. - g med finkorniga diamanter och finréfflade hardmetallborr. Proximala ytor kan putsas med abraswa strips. Slutlig finpolering kan uppnas med flexibla silikonspetsar (t.ex. Venus® Supra),
gingiva GUM (rosa) polerkoppar, trissor eller liknande. Polerpasta for kompositer (t.ex. Signum® HP diamond) kan appliceras extraoralt med polerborstar och sma textiltrissor om sa onskas.
Applicering Anvisningar

Valj ut Iamplig nyans eller kombination av nyanserfran farggwden for Venus Pearl innan du applicerar kofferdam. Detta &r viktigt da tandens férg &ndras avsevart nér den &r torr. Om den

tandyta som behandlas inte ska bearbetas med T, high-spi r eller andra abrasiva instrument ska ytan rengdras med pimpsten eller en fluorfri polerpasta

innan restaurationen appliceras. Ett non-stick plastinstrument, teflonbelagt eller guldplaterat (som t.ex. Heraeus Kulzer F instrument) r vid applicering, skulpte-

ring och formning av materialet.

. For bésta resultat ska Ivory kofferdam (eller motsvarande) anvéndas for att forhindra kontaminering av fukt, blod eller saliv.

Preparera kaviteten i enlighet med gangse regler for klinisk kompositapplicering. Spola rent och torrlégg kaviteten.

. Innan Venus Pearl-materialet appliceras i kaviteten maste tanden med adekvat lj/dentin-adhesiv (t.ex. iBond® Self Etch, iBond® Total Etch, GLUMA® Solid Bond fran
Heraeus Kulzer). Se till att inget dverflodigt material ansamlas i hdrnen pé kaviteten. Efter behandlmgen med adhesiv méste Kontaminering med saliv eller blod undvikas. Genom att

W =

 Ljushardningstiderna som ndmns ovan &r rekommenderade minimitider och bor inte férkortas om optimal fylIni och fysiska ska uppnas. e Vid stora
fyllningar eller fyliningar som kraver lang tid att konturera bor unitens lampa tillfalligt vara avstangd eller riktad at ett annat hall for att forhindra att komposnen hardar for tidigt. » For att
undvika att material fortsatter rinna ur sprutan efter applicering kan du latta pa trycket genom att skruva tillbaka kolven ett fjardedels varv. » Sétt tillbaka hatten pé sprutan efter varje
anvandning.

Sarskilda rad

Far endast anvandas av tandlakare och for avsedd anvéndning.

Forvaring
Undwk direkt solljus. Far ej forvaras over 25°C (77° F) Anvand inte ialet efter

vid all kor

Uppge och om produkten.

anvanda ett flytande kompositmaterial (t.ex. Venus® Diamond Flow) kan man skapa en jamn kavitetshotten och underlatta av falet. Vid ing av ett
skikt med flytande material ska detta appliceras enligt beskrivningen i respektive bruksanvisning och ljushérdas separat.

Applicera Venus Pearl komposit i tunna skikt (max. 2 mm) och arbeta noggrant ut materialet mot tandytan eller kavitetsvaggarna. Om underliggande tand eller yta ar svart missférgad
kan detta forst behdva ddljas med ett tunt lager av en av de rekommenderade Venus Pearl opaka dentinnyanserna.

For att undvika alltfor stor translucens och uppna ett optimalt estetiskt resultat vid stora klass IV-kaviteter och anteriora tandrestaurationer kravs anvandning av en Venus Pearl opak
dentinnyans (max. 1 mm) i de djupaste skikten. Dessa kan sedan téckas med de universala Venus Pearl-nyanserna och incisala nyanser om det behévs.

>
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och [oT: Se uppift pa spruta/férpackning.
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Venus Peorl Brugervejledning
it med

Venus Pearl er en lyshzerdende, radioopak, nanohybrid komposit. Den er indiceret til adhasive, tandfarvede restaureringer, og er velegnet il anteriore og posteriore fyldningsterapier. Pa
grund af de fortreeffelige materialeegenskaber er det let at opna et smukt a@stetisk resultat og en holdbar hejglans.

Sammensatning
Venus Pearl er baseret pa et TCD-DI-HEA og UDMA (ca. 59 vol.% filler med 58 vol.%
© Bari ini idglas e F iseret filler » Sep: nanopartikler

filler og en itlig partikelstor pa5nm-—5pm).

Kliniske indikationer

« Direkte restaurering af klasse | - V kaviteter (ifglge G.V. Black) ® Direkte kompositte finerkroner e Formkorrektioner af tender (dvs. diastemaer, arvelige tanddefekter osv.) ® Fiksering af
teender, der har lgsnet sig efter traume eller periodontal sygdom « Indirekte restaureringer (opmodelleringer, finérkroner) ¢ Restaurering af primre tender ® Opbygning * Reparationer af
porcelzn, komposit (i ination med et egnet rep.

Kontraindikationer

Mulige farver

Applicering p pulpanzert dentin (mindre end 1 mm). M ikke bruges i tilfeelde af en kendt allergi over for en af bestanddelene i Venus Pearl. Anvendelsen af dette produkt er kontrai
i tilfeelde af kendte eller mistaenkte allergier over for (meth)acrylsammensaetninger.

oLc " 0XDC (Opaque|
Opak 0B (Opaque Bleach) (Opaque Light gmg;ggﬁf”e Medium 0DC (Opaque Dark Chromatic) Extra Dark
Chromatic) Chromatic)
BXL .
(Bleach Extra Light) BL (Bleach Light) At A2 A3 A3.5 A4
B1 B2 B3
Universal ¢l 2 )
D3
HKA2.5 HKA5
Incisal CL (Clear), AM (Amber)
CO (Clear Opal), YO (Yellow Opal)
N kerneopbygning| CORE (gren)
|
Specie gingiva GUM (lyserpd)
Anvendelsesmade

6. Polymeriser Venus Pear! i tynde lag (maks. 2 mm) i med tabel ved hjelp af en QHT- (Quartz-Halogen-Tungsten) lyshzrdelampe eller en LED-lysher-
delampe som f.eks. Hereaus Kulzer Translux® Power Blue lyspolymeriseringslampen eller en tilsvarende hzrdelampe (balgelzengde 440 — 480 nm; lyseffekt pa 1500 — 550 mW/cm?).
iseringen dannes et ilti pa overfladen, som ikke ma berares, kontamineres eller fiernes under restaureringens opbygningsfase. Dette lag fungerer som en

kemlsk forblndelse for et efterfolgende komposnlag

Venus Pearl ider ved med Translux® Power Blue eller andre lyspolymeriserings-enheder
A1, A2,A3,A3.5,B1, B2, B3, C1, C2, CO, YO, CL, AM, HKA2.5 20s
A4, C3, D3, 0B, OLC, OMC, 0DC, OXDC, BL, BXL, CORE, GUM, HKAS 40s
CORE 3mm
Incisale, universale -og specialfarver 2mm
Opake farver (0B, OLC, OMC, 0DC, 0XDC), GUM 1mm

De oplyste data reprasenterer vores bedste viden og er baseret pé interne undersegelser.
Bemark: Lyshaerdning kan variere i intensitet. Brugeren skal rédfere sig med producenten af lysenheden og verificere dens virkning ikke-klinisk, for den bruges paen pallenl

7. Nar den sidste opbygning og polymerisering er ferdig, kan Venus Pearl omgaende faerdigbehandles og poleres. Brug di til grov feerdi Fin ing og
formning opnés bedst med finkornede di og karbidbor. App i flader kan faer med strips. Der kan opnas en sidste hgjglanspolering med fleksible polerings-
spidser af silikonegummi (f.eks. Venus® Supra), kopper, skiver eller lignende. Kompositpoleringspastaer (f.eks. Signum® HP diamond) kan pafgres med poleringsberster eller bomulds-
polerere, hvis det gnskes.

Bivirkninger Vielg en passende nuance eller nuancekombination fra Venus Pearl Shade guiden, for kofferdammen anbringes. Dette er vigtigt, fordi tzender zndrer farve i betydelig grad efter torring. Hvis Vejledninger
Dette produkt eller en af dets komponenter kan i sarlige tilfzlde forarsage allergiske reaktioner. | tvivistilfalde kan der i inger om i ne fra p }a"dm’f'ﬂad?" skal Ibehand\e;, 'l?ka dilt “Bke ;aerel mte.d e'.'rdf‘lamam“ste"’ ?;lralrbl?b?r eller et a":’“ sllbtemstrufmint.HOverfIadin ‘skalglengmes "l'e_d ‘t"mpmi"le”‘"be'} f:““"f,?l;’““" e *De iseringstider er som ikke ber reduceres. Hermed opnas den bedste og de fysiske i materialet bevares. ¢
Advarsler / Forholdsregler: "‘” rest auren%gmleln pacerefs. 1" e-f Bhen ? plastic-, Teflon- eller guldbelagt placeringsinstrument (som f.eks. Heraeus Kulzer Plasmacoat instrumentet) anbefales til brug ved kiinis| Ved opbygning af store restaureringer, som kréever lang tid at konturere, bar operationslampen slukkes midlertidigt eller drejes vk fra arbejdsomradet for at forhindre for tidlig polymeriser-
gler: - ) placering, modellering og formning af materialet. ing af kompositmaterialet. » For at undgé spild, nar materialet er trykket ud af sprajten, frigives det indvendige tryk ved at skrue stemplet en kvart omgang tilbage. » St hatten pa sprojten
* Undga kontakt med huden. Baer y Vask med rigeligt vand og sebe ved kontakt med huden. Kan give overfalsomhed ved kontakt med huden. Undga 1. Brug "Ivory” kofferdam (eller lignende) til at kontrollere kontamination fra fugt, blod og spyt for at fa de bedste resultater. igen hver gang efter brug.
kontakt med gjnene. Skyl omgéende og grundigt med rigelige meengder vand i tilfzelde af kontakt med gjnene og kontakt en oftalmolog. 2. Klargor kaviteten i med almi p regler for applicering af Klinisk komposit. Herefter renses o torres kaviteten. Serligtrad
© Ved dybe preeparationer i nzrheden af pulpa eller ved direkte pulpaeksponering dekkes dentinet eller lokalt med id. Applicer glasi inden 3. For Venus Pearl restaureringsmaterialet appliceres i preparationen skal tandstrukturen for med en egnet emaile-/dentin adhesiv (1.eks. iBond® Self Etch, iBond® Total Etch,  yps ko anvendes af tandige-fagliat under ansvar.
anvendelse af adhzsiv. GLUMA® Solid Bond fra Heraeus Kulzer). Sorg for, at der ikke er rester tilbage i hjornerne af kaviteten. Undgd kontamination med spyt eller blod efter behandling med adhzsiven. Brugen ; S :
« Anvend ikke eugenolholdige materialer i eller omkring praeparationen, der skal restaureres. Eugenolholdlge materialer kan péwrke polymensenngen af Venus Pearl af et flydende kompositmateriale (f.eks. Venus® Diamond Flow) muliggor af en glat | og letter ti til f Ved af et lag flydende Opbevaring . X . . .
* Kapslerne (PLT) er kun beregnet il engangsbrug og kan \kke stenllseres eller inficeres uden at eller ialet. F ialet inde- materiale pafores dette i med ne i de resp br og lyshardes separat. Holdes vaek fra direkte sollys. M ikke opbevares ved temperaturer over 25°C (77°F). Materialet mé ikke anvendes efter Angiv 0g ial P
holder For at undgé kr ug bortskaffes efter den forste brug. 4. Applicer Venus Pearl restaureringsmaterialet i tynde lag (maks. 2 mm) og tilpas det omhyggeligt til tandoverfladen eller Kavitetsvaeggene. | tilfaelde af en alvorlig misfarvning af den dance angéegnde produktet.
« Ved anvendelse af Venus Pearl kapsler (PLT) skal der benyttes en let, j@vn bevagelse, nér der udoves tryk pa applikatorpistolen. Brug af for stor kraft eller en pludselig bevagelse kan underliggende tand, der , kan det blive at denne ved forst at anvende et tyndt lag af en af de anbefalede opake Venus Pearl dentinfarver. Udlabsdato & og batchnummer E=r: Se maerkat pa sprojte/emballage.
skabe en potentiel fare for udstodelse. 5. For at undga for stor gennemsigtighed og opné et ideelt stetisk resultat i tilfeelde af store Klasse IV kaviteter og anterior tandrekonstruktion er det ngdvendigt at benytte en Venus Pearl
 Produktet skal efterses for beskadigelse, for det bruges farste gang. Hvis produktet er beskadiget, ma det ikke tages i brug. Kompositter ma kun anvendes ved stuetemperatur. opak dentinfarve (maks. 1 mm) i de dybeste lag, som derefter kan dekkes af de universelle Venus Pearl farver og/eller de incisale farver, hvis det er nodvendigt. Ajourfort: 2011-09
® .. Tilgj ige farger 6. Polymeriser Venus Pearl i tynne lag (maks. 2 mm) i henhold til tabellen nedenfor ved bruk av en godkjent QHT (Quartz-Halogen-Tungsten (Kvar Ifram)) eller LED ly 0
Venus Pequ Bruksanvisning oLC - 0XDC (Opaque lampe slik som Hereaus Kulzer Translux® Power Blue herdeenhet eller en annen enhet med et lignende spektrum (bolgelengde pa 440 — 480 nm; lyseffekt pa 1500 — 550 mW/cm?).
Opak 0B (Opaque Bleach) (Opaque Light gn"c (053‘1“9 Medium 0DC (Opaque Dark Chromatic) Extra Dark Under polymeriseringen danner deg seg et oksygenhemmende lag pa tannflaten som ikke skal berores, kontamineres eller fiernes under restaureringens oppbyggingsfase. Dette fun-
iale, Chromatic) romatic) Chromatic) gerer som en Kjemisk kobling for etterfolgende som tilfoyes.
Venus Pearl er et lysherdende, radioopakt nanokomposmmaterlale Det er indisert for adhesivbinding til tannfargede restaureringer. Det egner seg til bade anteriore og posteriore fyllinger. BXL . BL Bleach Light) | A1 A2 A3 A35 Ad Venus Pearl og i jikt: med Translux® herdeenhet eller andre QHT lysherde enheter:
Materialets fmr.steklasses egenskaper gjor det lett @ oppna et estetisk resultat og en varig glansfull polering. (Bleach Extra Light) - - = A1.A2A3.A3.5.B1. B2, B3, C1, C2, CO.YO, CL. A, HKAZ.5 208
Sammensetning Universal A4, C3, D3, 0B, OLC, OMC, ODC, OXDC, BL, BXL, CORE, GUM, HKAS 40s
Venus Pearl er basert pé en TCD-DI-HEA og UDMA (ca. 59% fyllstoff pr. volum, med 58% uorganisk fylistoff pr. volum og en partikkelstarrelse pa 5 ym). 9} C2 c3 CORE Tmm
* Bari i idglass e Pr t fyllstoff e Sveert finfordelte nanopartikler D3 " -
Incisale og spesielle 2mm
Kliniske indikasjoner HKAZ5 HKAS Opake 0B, OLC, OMC, 0DC, 0XDC, GUM 1mm
« Direkte restaurering av kaviteter klasse | -V (i henhold til G.V. Black) ® Direkte komposittfasetter « Formkorrigering av tenner (dvs. diastema, medfgdte defekter i tenner osv.) ® Fiksering Incisal CL (Clear), AM (Amber) — —
av tenner, losnet pga. traume eller peridontal sykdom « Indirekte restaureringer (innlegg, fasetter) ® Restaurering av primzertenner ¢ Konusoppbygging * Reparasjoner av porselen, kom- CO (Clear Opal), YO (Yellow Opal) Data er fremlagt etter beste evne og er basert Dé interne testresultater. o
iale (i med et egnet reparasj Konusopp- Mp[k: He[delamper kan ha en enorm variasjon i intensitet og avgitt spektral utgang. Brukeren ber med pi av og bekrefte dens effektivitet pa ikke-
" . n CORE (gronn) Klinisk méte for den brukes pa en pasient.
Kontraindikasjoner Spesiell | bygging 7. Etter at endelig oppbygging og polymerisering er fullfort, kan Venus Pearl pusses og poleres. Bruk diamantbor for grovpussing. Finpolering og forming utfores best med finkornede
Pafﬂnng pa dentinet nzer pulpa (mindre enn 1 mm). Skal ikke brukes i tilfeller av kjent allergi mot bestanddelene i Venus Pearl. Bruk av dette produktet er kontraindisert i tilfeller med kjente gingiva GUM (rosa) og multi-riflete karbidbor. Proksimale overflater kan pusses med abrasive strimler. Endelig heypolering kan oppnas med fleksible p0|er|ngssp|sser av silikongummi (f.eks.

eller allergier mot (met)akr

Bivirkninger

Produktet eller en av dets komponenter kan i enkelte tilfeller forarsake allergiske reaksjoner. Ved mistanke om et slikt tilfelle kan informasjon om i

Advarsler / Forholdsregler:

Berpring med hud skal unngas. Bruk passende vernehansker. Hvis det oppstar hudkontakt, mé du vaske omgéende med masse sape og vann. Sensibilisering ved hudkontakt er mulig.

Berpring med oynene skal unngas. Skyll straks grundig med rikelig mengder vann hvis det oppstar kontakt med oynene, og kontakt lege om nodvendig.

I tilfeller der dype kavitetsprepareringer befinner seg meget nzr pulpaen eller i direkte pulpal eksponering, dekk dentinet eller eksponeringen lokalt med en liner av kalsiumhydroksid

belagt med glassionomersement for restaurering startes.

Ikke bruk eugenolholdige materialer inni eller rundt kavi pareringen som skal , da disse kan hindre fullstendig herding av Venus Pearl.

PLT s (pre-loaded tips — forhandsfylte kapsler) er kun beregnetl\l engangsbruk og kan ikke reslenllseres eller desinfiseres uten a skade og f
For & unnga kr jon mellom pasienter, skal PLT-kapslene kasseres etter at de er brukt pa en pasient.

Ved bruk av Venus Pearl PLT-kapsler brukes en varsom, jevn bevegelse nar du péferer trykk pa applikatorpistolen. Bruk av makt eller bra bevegelser kan skape en potesiell risiko for

ekstrudering.

Kontroller visuelt om det er skader for farste gangs bruk. Produkter som er skadet, ma ikke benyttes. Komposittmaterialet skal kun brukes ved romtemperatur.

skaffes fra p

ialet, da

Klinisk anvendelse

Velg en passende fargenyanse eller nyansekombinasjon fra Venus Pearls fargeskjema for kofferdammen plasseres. Dette er viktig fordi tennene endrer farge betydelig nér de uttorkes. Hvis
tannoverflaten, ved ikke skal instr karbidbor, bor eller annet slipeinstrument, skal overflaten rengjores med pimpstein eller en fluoridfri polerings-
pasta for restaureringen plasseres. Det anbefales & Druke et ikke-klebende instrument av plast, belagt med gull eller teflon (for ek | Heraeus Kulzer F instrumentet) for
klinisk plassering, skulptering og forming av materialet.

1. Ideelle resultater oppnas ved & bruke en Ivory-kofferdam eller lignende for & kontrollere kontaminasjon fra fuktighet, blod og spytt.

2. Preparer Kaviteten i henhold til allment godkjente regler for pafaring av klinisk komposittmateriale. Deretter rengjares og tarkes kaviteten.

3. For Venus Pearl restaureril pafores eringen, er det pabudt & utfere forbehandling av tannstrukturen med et adekvat emalje-/dentinadhesiv (f.eks. iBond® Self
Etch, iBond® Total Etch, GLUMA® Solid Bund fra Heraeus Kulzer) Forsikre deg om at det ikke finnes overflodig materiale i kavitetens hjgrner. Unngé kontaminasjon med spytt eller blod
etter adhesivbehandlingen. Bruk av et flytende komposittmateriale (f.eks. Venus® Diamond Flow) gjor det mulig & lage en jevn og forenkler f ialets adapsjon.
Nér et lag av flytende materiale skal pafores gjores det i henhold til spesifikasjonene i den respektive bruksanvisningen og herdes separat.

4. Pafor Venus Pearl-restaureringsmaterialet i tynne lag (maks. 2 mm) og tilpass det forsiktig til tannoverflaten eller kavitetsveggene. | tilfelle den underliggende tannen eller overflaten
som restaureres er sterkt misfarget, kan det vaere nodvendig & maskere dette ved bruk av et tynt lag av en av de anbefalte Venus Pearl opake dentinfargenyansene forst.

5. For & unnga for mye translucens og oppna et optimalt estetisk resultat nér det gjelder store kaviteter av klasse IV og anterior uksjoner, er det ig & bruke en Venus

Pearl opak dentinfarge (maks. 1 mm) i de dypeste lagene, for deretter & dekke med universale Venus Pearl og incisale far om

Venus® Supra), kopper, skiver eller lignende. Kompositt poleringspastaer (f.eks. Signum® HP diamond) kan paferes med poleringsberster og sma poleringsskiver hvis ensket.

Anvisninger

« Lysherdingstidene nevnt ovenfor er anbefalte og skal ikke for at materialets restaur og fysiske kan oppna optimal tilstand. e Ved
oppbygging av store restaureringer og andre som krever lang tid a fullfore, skal operasjonslamper midlertidig slas av eller rettes bort fra arbeidsomradet for & unnga for tidlig herding av
komposittmaterialet. » For & unngé avfall, etter at materialet er pafort fra sproyten, utlas det interne trykket ved & skru opp stempelet en kvart omdreining.  Lukk hetten pa sprayten hver
gang etter bruk.

Spesielt rad

Skal kun brukes av kvalifisert tannhelsepersonell og til egnet bruk.

Oppbevaring

Direkte sol skal unngas. Mé ikke oppbevares i temperaturer over 25°C (77°F). Ikke bruk materialet etter
produktet.

Utlepsdato 2 og partinummer [co: Se opptegnelse pa sproyte/emballasje.

iallkorr

Oppgi par og

Redaksjonen avsluttet: 2011-09

Kayttéohjeet ®

®
Venus Pearl

Venus Pearl on itiivil I 3 i. Sita kéyttdaen drisiin taytteisiin. Sitd voidaan kayttda seka
etu- etta taka-alueella. Materiaalin eri inai ansiosta vaivatta esteettinen, kestéva ja kiiltava téyte.

Koostumus

Venus Pearl perustuu TCD-DI-HEA- ja UDMA matenaalelhln (tayteainetta n. 59 tilavuus-%, 58 tilavuus-% epéorgaanista tayteainetta, hi 5nm—5pm).

 Barium ifluoridilasia e Esi yteainetta ¢ Paljon erillisi nanopartikkeleita

Kliiniset kayttoalueet

. Luokan |- V kaviteettien suora tayno (G.V. Bla ae Suorat knmnn ot iden muodon korjaus (esim. diasteemat, hampaiden synnynnéiset defektit, jne.) ®

len vuoksi I¢ « Epasuorat taytteet (inlayt, laminaatit) ¢ Maitohampaiden téytteet e Pilarin muodostaminen e Posliinin ja

komposlmn korjaukset (mttavan korjausjar]estelman kéyttoon liittyen)
Kontraindikaatiot

Kéyttd pulpan lahell4 olevaan dentiiniin (alle 1 mm). Al kéyté, jos potilas on
allerginen (met)akrylaattiyhdisteille tai sellaista epéilldan.

Venus Pearl in aineosille. T4ta tuotetta ei suositella kdytettavaksi, jos potilas on

Haittavaikutukset

Tama tuote tai sen aineosat saattavat joissakin tapauksissa aiheuttaa allergisen reaktion. Jos téllaista epailladn, valmistaja voi tarvittaessa toimittaa tietoa tuotteen valmistusaineista.

Varoitukset / Varotoimet:

Varottava kemlkaahn Juutumlsta iholle. Kayta soplwa suu]akasme 4. Jos ainetta joutu ho\le pese vélittémasti runsaalla vedelld ja saippualla. lho saattaa herkistya kosketuksesta.

Varottava silmiin. Jos joutuu silmiin, vélittdmasti ja perusteellisesti runsaalla vedelld ja otettava yhteys silmaladkériin.

Syvia, lahella hampaan ydintd olevia kaviteetteja preparoitaessa tai pulpan ollessa suoraan paljaana, peitd dentiini tai paljas alue paikallisesti lasi-ionomeerisementilla paallystetylla
o emnen e oo

Al kayta lia sisdltdvia tai sen ympérilld, koska ne saattavat haitata Venus Pearl -komposiitin asianmukaista kovettumista.

PLT't (kapselit) ovat kertakéyttdisid, eikd nuta voi steriloida tai desinfioida uudelleen vahingoittamatta ja kontaminoimatta tdytemateriaalia, koska liuokset siséltavat fenolia siséltavia
aineosia. Ristikontaminaation vélttdmiseksi kaikki kertakdyttdiset vélineet pitdd havittad valittomésti ensimmaisen kéyton jalkeen.

Venus Pearl PLT -kapseleita kéyttédessé applikaattoria pitda painaa kevyesti ja tasaisesti. Liiallinen painaminen tai killiset liikkeet voivat aiheuttaa vaaratilanteen, jossa materiaalia
pursuaa ulos liikaa.

Tarkasta silmdmaaréisesti vaurioiden varalta ennen

4 kayttokertaa. tuotteita ei saa kdyttdd. Yhdistelmdmuoveja saa kdyttda vain huoneenldmmossa.

Saatavissa olevat varit 6. Polymeroi Venus Pearl -materiaali ohuina kerroksina (enintdén 2 mm) alla olevassa taulukussa esitettyjen ohjelden mukaan kayltamalla hyvéksyttdvad QHT (kvartsi-halogeeni-volf-
oLC X 0XDC (Opaque] rami)- tai LED-valokovetuslaitetta, kuten Hereaus Kulzer Translux® Power Blue tai muuta 440480 nm; valoteho 1500 - 550 mW/cm?).
Opaakki 0B (Opaque Bleach) (Opaque Light Dallc (Opague Medium 0DC (Opague Dark Chromatic) Extra Dark Polymeroinnin aikana pinnalle muodostuu inhibitiokerros, jota ei saa koskettaa, kontaminoida tai poistaa téyton aikana. Se toimii in lisittavia
Chromatic) | Chomatic) Chromatic) komposiittikerroksia vasten.
BXL i Suositeltavia Venus Pearl i a i ikoja ké dessd ja varten Translux®-valokovetuslaitetta tai sininen-
(Bleach Extra Light) BL (Bleach Light) At A2 A3 A3.5 A4 vksiket, y ]
Universaali g: 2 g: B3 A1,A2,A3,A3.5, B1, B2, B3, C1, C2, CO, YO, CL, AM, HKA2.5 20s
A4, C3, D3, 0B, OLC, OMC, 0DC, 0XDC, BL, BXL, CORE, GUM, HKAS 40s
03 2 S CORE 3mm
oG S Inkisiivi- ja avyt, erikoissavyt 2 mm
[ e L (Ctear) AM (Ambed) Opaakiisavyt (OB, OLC, OMC, 0DC, OXDC), GUM Tmm
opaali CO (Clear Opal), YO (Yellow Opal) — — — -
Pilarin — Esitetyt tiedot ovat parhaan mukaisia ja p siséisiin
Erityiset| rakentaminen CORE (vihred) Huomaa: i __teh_oissa_ja issd on suuria eroja. Kayttajan pitad ottaa yhteytta valmistajaan néiden tietojen saamiseksi ja varmistettava laitteen teho testaamalla
ien GUM suun ulkopuolella ennen sen kéyttamisté potilaalla.
7. Kun restauraatio on valmis ja polymerointi suometlu Ioppuun Venus Pearl malenaall vmdaan vumelstelllaja kiillottaa hetl Karkea viimeistely voidaan suormaa timanttiporalla. Lopulli-
Kiyttmenetelmé nen hionta ja muotoilu voidaan parhaiten suorittaa Kkarbidiporilla. P voidaan hioa Erittéin Kiiltava pinta
Valitse sopiva siivy tai sivy d Venus Pearl -siv ennen i Tamé on tirkead, silli hampaan véiri muuttuu merkittévasti kun materiaali aikaansaadaan kayttdmalla taipuisia, silkonikumista valmistettuja Kiillotuskarkia (esim. Venus® Supra), -kuppeja, -laikkoja tai vastaavia. Komposiitin kiillotustahnoja (esim. Signum® HP
Kkuivuu. Jos kasi 44 ei hiota ti rjelld, poralla tai muulla hiontainstrumentilla, pinta pitaa késitella hohkakivella tai fluoridittomalla Kiilloitustahnalla ~timantti) voidaan haluttagssa levittaa suun ulkopuolella Kiillotusharjoilla tai pienilla Kiillotuspydrilla.
ennen restauraatiomateriaalin asettamista. Suosittelemme kayte1tavak3| tarttumattomasta muovista valmistettua tai teflon- tai kultapdallysteistd instrumenttia (esim. Heraeus Kulzer Ohjeet
instrumenttia) a § S m © Edelld mainitut jat ovat eika niitd tule lyhentad, jotta téytteestd saadaan hyvélaatuinen ja matenaalln fysikaaliset ummalsuudel sallyval opll
1 Hyvén var on kay  Ivory veren ja syljen aiheuttama kontaminaatio. maalisina. * Taytettdessd suuria korjauksia, jotka vaativat pitkan vaimistumisajan, tydvalo tulee valiaikaisesti sammuttaa tai suunnata pois
2. kaviteetti yhdi i ien hyvaksyttyjé kyttoperiaatteita noudattaen. Puhdista ja kuivaa kaviteetti lopuksi. isen véltta i. » Havikin valttamiseksi materiaalin ruiskusta pursottamisen jélkeen, vapauta siséinen paine kiertamalla paininta auki neljasosakierros. ® Laita ruiskun suojus
3. Ennen kuin Venus Pearl i vieddan p iin, hammas pitdd esikasitelld asi i Kiillg (esim. iBond® Self Etch, iBond® Total Etch, takaisin ruiskuun jokaisen kayton jalkeen.
GLUMA® Solid Bond (Heraeus Kulzer). Varmista, elta kaviteetin kulmiin ei jd ylimaaraista materiaalia. i jalkeen on varonava komamlnollumlsta syIJeIIa tai verella. Erityiset ohjeet
Juoksevan komposiittimateriaalin kéyt6n (esim. Venus® Diamond Flow) ansiosta Kaviteetin pohja saadaan tasaiseksi, mikd helpottaa y lilla. Juok- ity I in Kaytto6n ja . -
ay

seva materiaalikerros on levi Kéytt ija erikseen.

4. Levité Venus Pearl -paikkat alenaalla a kerroksina (enintdan 2 mm) huolellisesti hampaan pinnalle tai kaviteetin seindmille. Jos kasiteltdva hammas tai pinta on pahasti vérjayty-
nyt, voi olla tarpeen pemaa a Ievm |4 ensin ohut kerros suoslteltua opaakkia Venus Pearl - demun dvya.
5. Liiallisen I&pif i i suuria luokan IV kaviteetteja ja etuhampaita téytettédessa on valttdmatonta kayttaa

ja
syviin kerroksiin opaakkia Venus -dentiinisévya (enintddn 1 mm), joka sitten voidaan peittaé tarpeen mukaan Venus Pearl -yleissévyilld ja inkisiivisavyill.

Séilyttéminen R R
Suojattava suoralta auringonvalolta. Al sailyta yli 25°C (77°F):n lampotilassa. Al kiyta materiaalia sen viimeisen kay
vamadra kaikessa tuotetta koskevassa kirjeenvaindossa.
Viimeinen kéyttopaivd « ja | Katso rui

n jalkeen. limoita eranumero ja viimeinen kéyttopéi-

oleva ilmoitus. Painos: 2011-09




